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©«x«1^%iNE^ f 2ii«s7m , 
'it"'<S«dt^2|fli ci^u opisu s«9fsct9nm iqiial- : 

4s6<llUw »i^i^ ^.sBl«B»7eii cs^alm^ ; : ; 

tliiie48i IS; d0 'I«5 iSi8»o tos’^elt pr<»8^1:^1ai9m 
1 -WipdioBjriaiiku «yp«3jil«^ ^ 

1s»s pj?aesaM»8<ui7 do ^adnilm -H 

«8lfeiM»i«ftS7v»8«X8l^ 1l^80ki8;| . CSQiBtetl’i* 

voil«l.,urs^8«a olektMclEEist^aB;^ 



B«l«Bi« jraiiek88^M^8asi' f&spii7>iB 

g««c3i^toiNni ijmKil86ir i 

baadzo dok]t«ilE3^ * ;|«d]i8ttz«d»i« pj»8t^ spoacbtm 
koBtxo^ii k»r8lte^i iaKi8k88tr4d««8 i loJcKlizu^i M$ddv« 

Istota pomiaiu polaga »a t 7 m,Z 8 ia^als psTOstok^-taij 
epxrdes e 8 ^ 0 totli«o 6 ei podataaonv^ z«iii«r8 iriolc 
«z^8t8l»Ii«8&ea liasBtoBleiSBTB o prstBisga slBtt8«id8l8;ym« 
PraktryozBi* aidmo tNUdbtgo impulsa sk^ad* 8i^ • olcelo 
2o li*mosiezB78B*0s$atoMi«8d«l l!» 8^ ttiiseragoir^a^ 

d saplitad. Jaded 1 at ira^daiu Badaaa^v urs^ildza'* 
Bia prvftat^my log^uls p7oat8kft%B7,lMt 
e%]^7masqr dapuda a Isaktm bbbts IpiB^adeta pad waxoaiiaa 
^da :iaitik&a s :haxaii»idei2»74^ 

tS^ -ktd]^ 8 lumoBieBBTa)! jaat « U||ig^^ ' 

8pas6l> iiiHaaaBiaBii'^oslaBdaBa 'diid> przestala^ w faaia 
-’tw .IcsBtad^-d^ aadamiai^: 

inlay lub poeiaroady dnladez^oa a ^^lalEBst^adaaa^ 
pi^zaBaa^•alu«Jadall Ba Medals Bipl$aia fall paosliaic^t- 
B#4 a ;aBf8lse1sI|.fadal f jest ala sBlakaatalaoBa ^ta 
eadaa lwiax<dzid,da 'badaBa UBa^stBia wolaa jast ad 



F«li fjp <2KP - 7^ 




s»tftlcS3tc|iii» f«a««^b i Hjiienyefe • **kr*«i# «d 

0,1 f d« !• 

0diii«ftl ;.8if 1 $ 3 ; do przjpadSca.fgdy 

w« 06 eia taa*3^a#Sit* «« b*Mao ssM smiesta 

X i 3 « 0 t proal^ o»i X*/Pr«»i# i^alsa 

pxo«tok^lai©6* k«zt«11n^^ "ft:' 

GeMorator iag)iils6w GPP-7© prdox popxiciniago 
kssttllto aapi^oi* odysmoaa si^ rdwiioi b«xdao *s«rokiJi 
p8»»» g«»ejx)w«iych czf stotliwo6«i .Zakroa »I5>1§6 
wyjieiosayali 0,1 do lo 7,%al« opoj!»o^ wy^^ttioira, 
dua* cz^stotlivoSei i wy^AatowagS 

oraa «t0«u»kowo alenialkio wyaiary gAb«ry|pra 
z«» przyrz^ baada© praydatay 1 |Kac^«aj[Qr zaa^a^ m » 
laboratoriaah aaukoiiO « badawezych ^tk 1 w teabalea 9 
••rwi 80 fra;j,Ma o« duSa zaatoaowaalt w praeoimiaeh , fl 
*a «ta»owi»k*«b f*^lideay^»ycb 1 warsztataeh z dzi«dz3 
el ektroaiidLf xadio teehaikl , telewiz j i , tel eteebslkl , 
radiolokae^i , radlologii 1 f izyk^ ekaperymeatalae^ • H 

2»Pjaif teebaipaae 



Cz§m ai£itu ii^alati: 

Cza* opadaaia lapulaui 
dla zakresow :od lV-3 7/ 
Zwia laipulsu pray 15 fis 

Przeroat lapulsut 
dla U wy^, > 0,5 0 max* 

Polaryzaaja iaqoulsu* 

typelMlealari^^, 




<o«o 2 ^aak 
<o*o3 yuaek 
:<0,5J5 
<Oi5% 







n ^pr. 






hs: £®st^; 3 L« |ioa 3 SaJs 3 »«»iit 



-!fei - ^ lii. & 






•* 15 mi 




la.-: - X 3 t> 1 $ 1 ^ - 5 o 1 ®K 

a- 5 c :B£ - 5 «|^|^^p:v ^ 5 © mz - 15 © mt 

:5^-‘ 1^ -k^Nl^pi^^r' . It^g ^ t>g«; 

.Hi.- - - 1500 kSs 

CfiiitiijJiNBMwi: nniiiiowiain pi yiy.ii 



.'Hi:- 






liifji 



an» 8 ?iia^^'^pito-iai 30 ^ 

||te|LgZi^^ilaiio' oraCT obaia^imii 






isoflii. 



:::Sl|i|. 
Hill 









-^JioiowaiL 



me 

5 w t 









't Jiapij|i5 W73'Aoiowy«ii 




.axaaKitaa' 






















PrG«toi£^«j gfp -70 




2* 6* Z>alX&Jii.» ^ 

Si«6 pr^u ami«Mi«go 22oV - ,127 7 

Wy»i 23o isa | bz 9 t , 29o mai gl^b.lSo laai 
f mg*. i 7 kg , / 

2 Is^EOL. ■ ' 

l x » ajeot 5 X Boasc,! x elsoFi a x elsij 
1 X 1S|(io3; 1 X SlfT 85/l0#8 X 88AS2 j 4«i?6irkit 
*yipi«ai»*ey;}»x 6 , W 



K«3>«X .:ipxe«»i3»f#zM ■ -« : i- t , 

^xc^i^xlui 7,o,3A 1 wzli 

i»«%rakc4« * 1 ssst. 




3*1. 



@«»«r«7ox Jxpilsdii €iS^ sif a x«s«^u^4- 

e7«li 

IlKlXtittlbxiiliOX /l«Bip« 7 6/ 

GgxaatftMlk /Impm 77/' 

Stopiaa 

''Vnwiejilaez /laiBpft 75ii/ ' ' ■ " 

?|6tgttl«t0X' Tiyjitiewseo Aii^x 79b/ 
Zxsllaez siMloiif & x S3A82/ 

or«a $SF/ 

Stabili»«E^r «i«ki3Po»ow7 A«aip7 % ^ 






@«»«rat!or liii - 7© 




C*1<566 awEM'feap*** ioWiil^^ • 

obudowi# ItkSMrmt tttottD«7K4 



»« pl3r«i# 

jEiigttl aC3r3*e , i«r6firka 

:i^'3T^a o»i«s; wypciowe i ajucbroaiaMji:* 

'Smz^i.«n9A«mSX si««lowy s»«Jda;$« «df . at« trj!]bi«i 
;ii ei«ai»* ^ d© «»f tram -a©lsi|»y 

po odkaffeMita dw6ch :iral) ll-*4^ipa4d^ 

» a piyc i* : e aolow^- iS30N*1N> ■ : • ; ' ■ 

P© odkrfce»i«..:<K|!a|ii:'»0;j4^ 

3«2> Z^«da;p^aligtia:.. 

Btultl«ibrAt©r »«awif»-budjiy- 

2; vystaj^za^-^ 
foraowaal# odb *4$.v»a. 

i 7^ j«rt; egjpig#i»iict«& ai^lilnjdy • 

Lao^a 7g dziai* r^iai 5ak agj^iwlieaailc d i««t : ' 
^edaocaiSaie 

a*kr««i dilfifbatlliio^iei odbyaa sif praas 
zaiiEi« ^1^^ 0^.2 *” ^21 ^ 

©22 “• pr«ei%ca»ikiem P^* 

Piy »»4 ragulaojf ©afstotliwodei uzyskuja si^ praaa 
zmlsoif ttspii^ia aasilaj^egc siatld st«3ni^4e« 

Iss^y 7g,as1»laj^ w spes^b caa* '^Mis4oiia*ia,, 
lcosd»BsatQ2^ sp^z^ga^%ey©b»^' JiPdaa %. i^fSlNKau^ .| 
laiapy Te ^raeu4* t iawray *~ 

daiadaik « op}x»i^ 






peps^m^ oporj ^ ^e’* 

_:^ Bsr|»»«4owr1^^ » |Mmi^Srili g£«aKl6«»h 

|wwbio*»ife xSiati«»:, » ,si«tk^ 

k.«a^ 1 T^#l36»iaLl»i,« to kor»lc6ii^:<.i^ 



% si§ 

j oporjwNWi 

:;;'i^'’ eit 



■JT* 1 e*i£|gi'a 




v>cu:-i 









ii5fcG i>*'x‘' ' ». 'J t 













syschroaizsiG^i aozna reguloii«i?-: 

p<)t«*caoa«tresi 

Na aaciskacb we J^ciowych. t«go wzaacati^isa 
wskutek po3eoaio6ci paso^^tiicajrcb ,po|a*ia si§ 
ia^iils sspilieowy,irt;6ry wyfc© 2 »ystige slf do ajackr^ai. 
zowaaia ap.geaexatora podstawy czasu w oeoylografie 
ils>p6ipracui{^cyift 2 geaexatoxwm ij^uXsdw* 

Geaerator GfP - 70 2asila*y 
pr^du amleaaego 22te V .40^ 
i B^l^eia «ileaae aaaodowe dcatarczaae a 
1o?«*sforiMitora TSP*Hs^i^cia taodowt po eyprostow^ia 
/diody S8AE2/ S 4 stastbUi 

StabiXlzac^a aabeapiecza pra»| ipplyiiaiii 

2miaa w sleci a«sil«;j^a4^W «tabUl*«^r2e laa^jy 
1 Vg pwu4^ 4a3to 3^»py saeiei^ a laa^a IT, 

Jako w2aaoaia©2 prsjdd stalege- CKip^lay kaidego 
2a.stabUi»«b02^:.V :V : 

, laaqpa odjio6»ikiem ai^i^cia dla 

^g,kt6i7 pracu4e ^akp stabilizator iapi^cia 
aiodilwego laup^ 

Pray koaserwadii .prsesl^h 1 ai^i^ach 
gwaeratora GFP -70 aaleiy pasl^tad ze biagua dodatki 
B^ifcia a»odowe^ 4ast pol^eaoay z aae^ ^^ara^' 



'M 




w 



Giwitratcr ffali Erestok^taej !jy^ GIT -7o 





Po ml^GZB»±vL szMwrit sieoiowgo ^ gniazda 

22 o T 5o Rg »al«£y ijyi^aaiiJc siocioiiy p 2 * 2 erzn#i^ w 

g 6 n% po»yc; 5 f ^Wlipa sl§ zapalid « 6 «ee«a ^ardwka 
kostTOlria *ayg«alizti^i|ca »taa wi^ziMiia. 

Do galaad^ **WXJ 3 ^ podtaosjcay badaaa 
kabiam n z « 75 Oha 

ko»c«*tiyca»ytt.|i^u 8 ^ 

Dla ©Inraysttaaia prawid^ ksz^aitoj iupdlsu 

sa wy^Sci^i kabla *a|l«iy aakoaczyd^pojp^ 7 *^ nt» I 

Ifegra«wa» ie geiiaratora trwa o a lo mla . Po 
tym csasie iaoiaa przyst^^id d© poaiaaju;# 

Poki^biaai i P 3*2 /Hys*l/ ustalaay wi«lko 66 

aapi^oia prostok^taego , a- pokjj^tkaai 1 • 

;; cs^stotliiroM, 

Sdy cz§a'boi!id.i.'(iK^i 6 g6sopati03?a isapuisd^^^ttii 
syaiebroaizGwa*^ z ijuiyni &a? 6 d 2 ea iso 

tego zrMia iaeaymy z gaiaados *SISCHEi*» kablaa 
Ia>ac«atrye2jiy33:* • 

W';^ad^« 2 ^ stax^e^^^ ,smio»ia ai$ 

«^ 6 icsym»ik wypolaiiaala V Korekci§ ©^oi»t«*ia 
/sya»tiyfcaei5f/ prz«proiiadz« 8 ^ Mpowiedaio 

potseao^oaatr %g tOb®enm 5 ^ ksztalt n#lfcia pray 
poaoey oseylogi^.W^t^ korakeji wypalaieaia 
aafitfpuao pmmz znlska eztal«5tii©o^ci , kMra si? 
oeda’iflE a|g|el w . kl^ie doS^ia^ l| 

Symstria lipulsa imi: .zaacsaai©^ pac^zgr /pxatey • »a aiskicii 
cz^atfeo-feldwoSci-^li gea©isaiKJi«:^g<iy 4 m&mczrns ivte»«aiy« 





G^rierator Fali Frostokcitiae j ®3P GFP ~ 7o 



S-0X'’*lO 




I 

jest dla pomiani czas tx’waHia impixlsa, 

Hatomiast przy badaffiiacii w okolicach gorse:! 
cs§stotliwo6ci gpajaiirzTsejjSymetriu ta jest praktycz- 
Bie bez zBaczeBiajgdyz decydujacym czyaBikiea jest 
wtedy czas aarostu inipulsu/stromosA/* 

Dlatego zaleca sic. prscprowadzaHie symetryzacji ?v' 
aaltresie aiskich cz?stotliwosci« 

W trakcie pracy , generator iiale2;y ustawib 
tak^aby w obudowic wyst^powa^a s’,?obod»a wymiaEa 
powietrza*Odiegl.o66 aii<jdzy geusBatoreia a wi^ksaviai 
przedmiotami aie poT/jjaEa by6 laaiejsza mi.t 3 otho 
U a geaeratorze »ie laozBa ustawlad w czasie px'acy 
iasych przyrz%d6w lub przediaiot6w,gdy4 pogaxsza to 
cixlodzeaie. 

Generator »aiezy ochroBic przed kurzeE 
i wilgoci^. 

W aparacie zastosovjaao materialy i podzespoly 
pieiwszej jako^ci ,uprzedBio zbadase i sezcaoY.aJsc. 

W czasie Bapraw lub koaserwacji aalezy ro^raie.: 
stosowad Jak aajlepszc aaterialy wzgl opodzes,-cly 
i przed wmoBtowasiem zbadac je* 

Viszelkiego rodzaju uaprawy vsissieK dokofiyr^ai 
persoael wykwalifikowaaiy i obezaeay z elektroaow.^ 
aparatur^ pomiarow^.W wypadku gdy uzytkovvBik Bie 
posiada takiego persoaelu Spdidzielaia Pracy 
‘'Radiotechaika" poleca swoje uslugi ,aiezalezBi€ 




od aapraw gwarajacyjBych 







IX> Da&aaiift efearakte ryBtyfc |»2r2«;}iQl(iil|<ig^ 
w2B4^ia»27 genBril^rit G#l*^7o potrs«t»7 

^eat ;)e8zcs« sserotcopasiaonj Otte 7 l 0 gnk£ iKMise^tixmf 
»p*typm 3o3 A.ujSO» 5o5A*Biisd»9 VTBodsa 

jeAall os«7logx*«dr posiada kallPiitnraa^ 
podstawf CBftSu luD zaaczBxk czaau* 

Pray wyborze oacyloerafu aaleiy prz«<i»ir 
szysl^ia kiarovad asarokoaci^ piraaaosaoaago 
paama^DoJiaa ez$stotll«0)^A graaiczaa vasmoaiacza 
oaaykografkeaaego alinia oyd Ip » 
alA vamaeaiacza iMlIaaagQ , m goraa lo razy 
wipksaBQf 

Vakazaaytt yeat prz^Kl przystppinleia 
da||^i&r6« spr^naaliS praenoszoaxa oscylografa 
1 uatalld cz^stokilwodciyktozyttl aoitea al9 
poslugivad 'oea oPaay zaietusatataM* 

p-::\;v;prz «2 s«a. oscyiograt * v . 

B'-' ^aeyiograf k 'badaaTD wzsmaalaaaMl ki^-zy 

i'" . 

my « taki eppaAl»»al)y poyavi^Aal pbctiiaa^Qpa 
pyiy jia 3 ^^ » 

Kazaalt kopoiau ctostarczaaego przaz 
g*a«x«t;pr GFP-7o okra^loay jeat a pkt.2.1* 
Je^li aiitoaoylografia obsanm^any joipttligr p 
laaym kaziiakoiafto zaap 2 y,zp badaaa mrz^zeaia 
aprowadza saiekazbakc«iii.a« 







Eosr6t»laa(y Ifrsgr safiadaicz* 3?oaza5« 



z»ieksztaie«» iapularu: zwisy - wy«t^u;3^ ^ ziUaf*#l« 
iiaiycli ^f»t©1tliiiro6ci; przeros-ty - w z«adg#iila wy^zyeb 
ezfa’totli«o6«i torm zwi^kssoay «z«» aarosta* 
wefiaioaa prz«TOet6w ^zwi»6i 1 czaE«6a aarostu podaa# 

81 ^ »a Kya#? i *<yB*4^o 

Przarost 1 czas aaroaito a^ aiazalaaaa od 
czfauotJLiWO^ci dostarezaaa;} przaz geaaralsoi?# 
dadaak. aa;ji»ysodalaj 3a ialifi?zyd pa?zy az^atotfli— 

wodeiach aa lo razy iiaiajazyali aii igjCKiziaaaaa 
, , ez:$atK>tlxwo64i grapiezaa azmaeaia«*a« 

Hv KTiM^ paalftad ,isa. w gaaaratorza iapul.0^ 

6fP-7o azafl aaioato 3**^ ai^iyNiisy oct caaau opadaaxa 
igpiiaa 1 aa ayiiKsyoh aiegt»tXiao6^ la&fez 
aystj^ld pozoraa aayiaatoda w przaaoszaatzr* 

Przaroaty apoaoaoaaaa eza«att opadaaia 0^ *6czaa 
I- aaieysza.WaiJia 3^0'^ pz^y Daiaaia aziaaeaiaezy 

201.8 aalazay 3®®^ czaau iwewaaia ia^aiau 

we Wzaaeataezaca o aprz?Zaaia pofipadaia mi^d0y 

8-feopalami zaia jaat t^rai ad^kazy#!* diuSszy 3®®"fe 
czas trwaaia iapulau* 

le azmaezlaesaed pr^a atalago awia aia peaiaiaa 
nya^powadcW geaera'bou'za GJT—7o ®Z*a iirwaada li^uXsa 
, ;■ : zalaiay . 4®*'^ ozga'to'fel-lwosc i • 

Wa 0zawt8aiacza®li pi^ea^MkCzoaycli dXa 1«aahai,fci 
impul8oaa3 i pxsajoa-fey aia "^GwiBay zaykle 

■ ■ : ^ przek3?acza!ll aaartsGfeci 1 -i* 5 



Geaerfitor Fall Prostokijtae j GPI 



WzaacBiac?,e ,kt6re aa.ja pr^eaosid Kaoiecia 
sisiiscidalae ,moga Tr:iec Tjieksae r^raerestT;?’’ . 

GoiTsa C"^stotliro^;d graaiczaa ir^niacK lac^a 
do§6 fecisle avriazaa.a z csasem aaix?st:u : -4:^^ 

T = caas carostu inxpulau Dierzorip od lo % ,v./n ... ; 

amplitudy do 9o yo /Rys,4/ : f^, ~ goraa ;:i, 

grar.iczna ,prsy ktoren aastf^nra,;e .^padeic wzuior- . :.ev: 
0 y 3 d 'b. 

Pi-: ' yV lady osieksiztaices itapulsn wp.iscicve-^G 
orsedatawios:o s.i as i^/s.5 pi'sedstawia 



uapi^jcie 



.'•aaeratora Ea v,fs,ii..:;,:.c 



Da J ano co nr 2!aac» i a c :za , 



Jezeli r.a wy.isciu aapi-jcie r^a 



to .te wzaacEiac! 



■spp;:'wa.t 



2Bi©kszt:slce.'. .La, far :-we *L 'ac'-yleriic iEipitlru ' 
sv.iauczy o prEyspiesze.nloa fasovvyn a na P; 
opG2sie.si'u, 



rrzebic'Z.i 7, -cvs, 



d ^A'do z a 'O x ,y o I 



zaiot..-:’ talceDj a "b. "'«:ioViyc;i,l»cz posi 



i ■ A S. T ^ S B X iC" 



ceiiij 






pu,;t- wsiY^pt: ivzraccr:i€Bia w ;^akresie 



^.ir*:szTC 



0*1. 4. If’t O 3 C X ^ ^ ¥t Vi? 3^'^' SlcL i.'LiJ. 






7^7,::h^>cvileYi±^ w 2;a>pesie 



.;::3z:"ca 



L I OI' ■ ^ 



W ,3 03c 



3e po8 - ad - •; o, te-> -’ibIo ' - : 



tego saLiego ly/pu 



r^jierator Pali Prcstck^tit j GFP - 



Ol>paz iji^uliiu p3?zaaios20B6go pps^es wziMiciBiacz 
skoBp 6 »sow«ay w zalcresie g 6 r»*j czfs-fcotliwoiici 
gra»icz*«o' prsedstwria Rye, 4 .Hya.lo i Hy 8 a 3 . 

Ksztalt impulBu z Hys.13 §wiadc 2 y,&« Ico^easacja 
d«»t z« siaba Inb w ogdla mie Istaieje* 

Czafl aarostu 5«st wdwczas diugi,a przerbsty *ie 
wyst§pu^^,Drga»ia gasa^ca aa poziomej czf^ci iapulsu 
Ilys*lo 6 wiadc 2 g o stli?e;j koi^easacji sa ?r zszycL 



cs§atotliifo6ciaeh*Drgaaia aiegasa^ca Bys.ll aa posio* 
naj oz^6ci l^ulsu i§vladcz^ o obacxo§ci lub 
teadeacoi do powstawaaia drgaa paso^iytaiczych w 
w^osiku alewlaSclwago nioata^UjObacaosei saiaoiadu.kc,ii 
w eleaeatach iiC lub wady laapy elektroaowe^i . 

Gdy obok zaieksstalcaa fazoi» 7 «h i liaio- 
wych wyat§pu;)ji Jeazcza aaiaksatalceaia aieliaiows 
to bardzo cz^sto impula ma ksztalt jak aa Rys,12, 

Oprocz badaa i poaiajpdw opisaaych wyze^ 
gaaerator GFP-7o (jest bardzo przydatBy przy koi’akcji 
skos^jaasowaaycb dzielaikdw aapied.^zielaiki te 
po zbadaaiu dokl«iao6ei podziaiu aapifciem staiya 
lub aaieaaya scausoidalaya aiskiej cz^stotli^osci 
/aaks,5o Hz/ aalesy koapeasowa^ ?o;jeEsao6Gia~i. 

W tya celu przykladaiay aa we^^cie isiel*ai.:a 
Bapi^cie px^si^ok^taie i ohsevTri^enj os, Tio^rrai'esi 

5 ** i S yrt'Ti' A ^ -i ■.. ■* m ^ m ^ ‘ " ' 

g6B6ra*feoi'a isipulsoif si 2 U.es iaiaj' 

Bajwi^ksze sale ks % tal 
- owc£as dcblerwty rn;^irMioiiftii,t w MaL. 












Geierator Proatok^taieg GSP - 7© 





Dla Bajcss^ciej stosowaiyek dziaXjuilIt^ 
o opo33M>60i nej6«ia ca 1 MOha i j^ziale 1 : lo , 
wagH«X i 5 Bajui^lcsa© zalalcszliagiKsaiila cz^^ai. pozioiM^ 
ij^ulsxi^ w zalcMsIa cz§stotlii»o6ci 5 - 15 1B»| 

5 . 2 . I»»e mo &li«o6cl gae-feogot»a 3 iia gaaeratora iMaals 6 m 





Pndcz badaala vzBxaealaczj' ;fak i^plsaao w pk%g, 

5*1 • gBaaraboram 0^ — 70 ao^a x^alast prsapiTowadlaaid 
pordwaTvaaia wamacaiaczy.W tya acla vzmaicmimaz msowmj 
wlqez98^ aa ayataa ©dchylaaia pioaowage j a badaay aa 
sya tatt ©dckyl aa ia po z iomego 1 soapy o »eyl ogjraf Ic 2 aia;J • 
Ja4aii akaJjakljaiyiftyka piczeaoszaaia oba azisacai.aazT 
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